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Histórico

1803

Young publica o livro “Experiments and Calculations Relative to Physical

Optics” onde descreve seu experimento de dupla fenda.



Histórico

1803 ~1861-62

James Clerk Maxwell publica seus quatro trabalhos sobre o 

eletromagnetismo (de onde vem as equações de Maxwell)



Histórico

1803 1887~1861-62

Albert Abraham Michelson juntamente com Edward Morley refazem com 

maior precisão o experimento projetado por Michelson para detectar o 

éther. (experimento de Michelson-Morley)



Histórico

1803 1887~1861-62

Albert Einstein publica seu trabalho sobre a relatividade restrita.

1905
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Descrição do Experimento



Descrição do Experimento
Parte 1: Calibração do micrômero

lkrd espelho ..2

Calibração.wmv


Resultados – Calibração do 

Micrometro

d k l
Fit supondo coef. linear nulo

0.4032 0.0002

Adj R-square 1

d l

nmusado 8,632



Descrição do Experimento

Parte II: Determinação do comprimento de onda de uma raia do 

mercúrio.

Mercurio.wmv


Fit supondo coef. linear nulo

545 1 nm

Adj R-square 1

d n

Resultados – λverde Hg

k l d n



Teoria

 E se a fonte emitir em dois comprimentos de onda?
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Descrição do Experimento

Parte III Determinação da separação dos comprimentos de onda do 

dubleto de sódio.



Resultados – λmedio Na

k l d n
Fit supondo coef. linear nulo

587 1 nm

Adj R-square 0.99998

d n



Resultados – Δλ

L (baixo contraste)

(mm)
Δl (mm) Δd (mm) Δλ (nm)

6,320 ± 0,005 1,44 ± 0,01

0,581± 0,004 0,593 ± 0,0067,760 ± 0,005

1,44 ± 0,019,200 ± 0,005
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Descrição do Experimento

Parte IV: Medida do índice de refração do He e do ar 

atmosférico para λ = 543 nm.



Teoria

 Lei de Gladstone

 Se em um trecho de tamanho L variarmos o 

índice de refração, teremos:

 E com a lei de Gladstone, obtemos:
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Resultados – Índice de Refração He

P
TR

MLA
m Hemol .

..

...2 ..

0,0147 0,0003

Adj. R-square  0,99931

m P



Resultados – Índice de Refração do He

1
2.

Hen m
L

5,00 0,05  cm

543 nm

6,5 franjas

L

m

51 3,53 0,04 10Hen



Resultados – Índice de Refração Ar

.2. . .
.

. .

mol efA L M
m P

RT

Fit supondo coef. linear nulo

(0,0689 0,0001)

Adj. R-square  0,99991

m P



Resultados – Índice de Refração do Ar

m
L

nar
.2

1

41 2,55 0,03 10arn

41 2,44.10ar NISTn

Humidade  60%

T 25ºC

P 0,91 atm

543 nm

5 0,05  cm

543 nm

47 franjas

L

m



Aplicações – Espectroscopia por transformada     

de Fourier (EFT)
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Aplicações – Espectroscopia por transformada     

de Fourier (EFT)
tv.



EFT - Calibração

nmHeNe 8,632
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EFT – lasers laranja e verde

nmL )22618( nmV )20550(
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Int. Michelson como gravador

Montagem%20Experimental%20Gravar%20Sons.mpg


Conclusão

 Verificou-se a eficácia do aparato na medida 
de comprimentos de onda;

 Aparato simples e que traz bons resultados;

 Perde precisão se a contagem das franjas for 
feita manualmente;

 Possibilidade de se medir índices de 
refração;

 Verificou-se a lei de Gladstone.

 Possibilidade de se fazer espectroscopia com 
o aparato
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Int. Michelson como gravador

440 Hz: Gravado 440 Hz: Simulado

Musica Clássica



Resultados – Índice de Refração He
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Resultados – Índice de Refração do He

m
L

nar
.2

1

franjasm

nm

cmL

140

8,632

05,05

410.1,05,21arn

410.42,21NISTarn

nm8,632

atm 91,0P

Cº52T

60%  Humidade


